Bruksanvisning - GELSEAT Clinic S7K

Las bruksanvisningen noggrant innan du anvander systemet och beakta varningarna.

Sittdyna for trycksarsterapi.
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Produktnamn GELSEAT Clinic S7K
e Sittdyna (Skumkéarna) for trycksarsterapi
. » Mesh®-6verdrag (avtagbart med dragkedja).
Innehall

. DI] Bruksanvisning (V05), andra sprak fér bruksanvisningen finns har:

manuals.funke-medical.eu

Indikationer /

¢ Profylax mot trycksar.
e Trycksarsterapi upp till klass 4 (Seiler / EPUAP)

tillampnings- N i
o e Smartterapi
omraden . ol s .
e For patienter med mycket hog risk for trycksar
Kontraindikationer Inga kdnda.
Tl!laten patientvikt 20 - 120 kg
min. - max.
Karna: PU-skum (HR/GEL).
Material Overdrag: Mesh?®, PU-belagd PES-bararmaterial, glidsaker undersida.
Tillbehor: PU-6verdrag med inkontinensskydd.
Matt Bredder: 35 -52cm. Langder:40 - 52 cm. Hojd: 8 cm.
Produktvikt Alla storlekar ca 1,5 kg.

Hjalpmedelsnummer
(enligt definitionen i
§139 SGB V)

Medicinsk utrustning

Klass 1, MDR 2017/745 C €[mb]

Teknisk sikerhet/
flamskydd

Flamskyddstest enligt DIN EN 597 1 + I, BS 7175 sek 3 CRIB 5,
BS 7177

Testning for toxikologisk
oskadlighet/
biokompatibilitet

DIN EN 1SO 10993-5,
DIN EN 1SO 10993-1,
DIN EN 1SO 10993-10

Varningar

Infor forsta anvandningen maste du forbereda systemet
(Se "Infor forsta anvandning").

Garanti

3 ar pa skumkarnans funktionella egenskaper (pro-rata-garanti)
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Produktnamn GELSEAT Clinic S7K

Underhall Inget

1.Generellt kan 6verdraget rengéras av anvandaren/aterforsaljaren
pa egen risk. En kemo-termisk rengdring av dverdraget med
hushallsrengoringsmedel ar maijlig.
2. Alternativ rengdring inom institutioner: Overdraget kan
ateranvandas genom autoklavering enligt RKls riktlinjer.
| varje enskilt fall (1 + 2) 4r 6verdraget sedan redo for ateranvandning.
OBSERVERA: Om synlig smuts inte kan avlagsnas och/eller det finns
synliga skador, maste 6verdraget kasseras i enlighet med nationella
bestammelser.
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Rengoringsinstruk-
tioner (6verdrag)

1.Generellt kan skumkarnan rengoras av anvandaren/aterforsaljaren pa
egen risk. Skumkarnan utan 6verdrag kan rengéras med kommersiellt
tillgdngliga rengoringsmedel. Detta kan uppnas genom att blotlagga
det kontaminerade omradet eller spraya hela skumkarnan med ett
desinfektionsmedel (t.ex. Bacillol eller ECOLAB skumspray Incidin
Rengoringsinstruk OxyFoam S bestaende av vateperoxid). Darefter maste skumkarnan
-tioner (kdrna) lufttorkas.
2. Alternativ rengoéring inom institutioner: Skumkarnan kan
ateranvandas genom autoklavering enligt RKiIs riktlinjer.
| varje enskilt fall (1 + 2) ar skumkarnan redo for ateranvandning.
OBSERVERA: Om synlig smuts inte kan avlagsnas och/eller det finns
synliga skador, maste 6verdraget kasseras i enlighet med nationella
bestammelser.

1.Produkten ar avsedd och lamplig for hemvard och pa vardenheter.
Infor forsta 2.Ta ut dynan fran kartongen.

anvandning 3.Placera dynan pa satet pa rullstolen eller stolen, med handtaget
framat och pilarna pekandes uppat.

RKI = Robert Koch Institute; DHGM = German Society for Hygiene and Microbiology;
Autoklavering = fraktionerad vakuumprocess vid 105 grader C och 55 minuter

«l Tillverkare enligt MDR 2017/745



